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Verwendung des Aviditätsreagenz mit dem CMV ViraChip® IgG Test Kit zur Aviditätsbestimmung von IgG Antikörpern gegen CMV-
spezifische Antigene in humanem Serum. 
  

Testprinzip 
Zur Bestimmung der Avidität mit dem CMV ViraChip® IgG Test Kit wird ein Ansatz mit Denaturierungsschritt (Aviditätsansatz) mit einem 
Ansatz ohne Denaturierungsschritt (Vergleichsansatz) verglichen. Erreger-spezifische Antikörper binden in beiden Ansätzen während der 
Seruminkubation an die fixierten Antigene auf dem CMV ViraChip® Test Kit. Die anschließende Inkubation eines der beiden ViraChip® Teste 
mit einer Harnstoff/H2O2-Lösung (Aviditätsreagenz-Lösung für ViraChip® Teste) führt zur Ablösung eventuell vorhandener niedrig avider oder 
intermediär avider Antikörper von den fixierten Antigenen, während die Bindung hoch avider Antikörper bestehen bleibt. Beim Vergleich der 
Ansätze deuten reduzierte Intensitäten der Spottripletts im Aviditätsansatz auf niedrig avide bzw. intermediär avide Antikörper hin. Aus dem 
Verhältnis der Intensitäten des Aviditätsansatzes und des Vergleichsansatzes werden pro Antigen die jeweiligen Aviditätsindizes (AVI) 
berechnet und entsprechend den Auswertekriterien zu einer gesamten Avidität interpretiert. 
 
Benötigtes Material 
Aviditätsreagenz: ViraChip® / ViraStripe® / ViraBlot Avidity Reagent (Best. Nr.: V-UVNUAV),  
   Reagenzgefäß mit 4 Harnstoff/H2O2-Tabletten, Lagerung bei 15-25°C, Haltbarkeit siehe Etikett 
 
Serum:  Pro Patient 2 x 10 µl Serum 
      
CMV ViraChip® IgG Test Kit bzw.  
CMV ViraChip® IgG Deca Kit: Best.-Nr.: V-CMCGOK bzw. V-CMCGDK 
    
Kitinhalt, Haltbarkeit, Lagerung, zusätzlich geforderte Ausrüstung sowie das Vorbereiten der Reagenzien, Kontrollen und 
Patientenproben sind der Gebrauchsanweisung des CMV ViraChip® IgG Test Kits zu entnehmen. 
 

Vorbereiten der Aviditätsreagenz-Lösung 
Vier Tabletten Aviditätsreagenz, entsprechend 4g Harnstoff/H2O2, mit 8 ml Waschpuffer-Gebrauchsverdünnung (Best.-Nr.: V-UVNUWP) im 
Reagenzgefäß lösen. Die frisch angesetzte Lösung ist 5-7 Tage bei 2-8°C haltbar. 
 
 
Vorbereiten und Durchführen des Testlaufes 
Für die Aviditätsbestimmung wird die verdünnte Patientenprobe jeweils in zwei Kavitäten, dem Aviditätsansatz und dem Vergleichsansatz, 
derselben Charge des CMV ViraChip® IgG Test Kits parallel angesetzt (siehe Tabelle 1).  
 
Entsprechend dem Abschnitt „Vorbereiten und Durchführen des Testlaufes“ der Gebrauchsanweisung des CMV ViraChip® IgG Test Kits wie 
gewohnt Schritte 1 bis einschließlich 3.3 jeweils für beide Ansätze gleichermaßen durchgeführt. 
 
Anschließend erfolgt im Schritt 3.3a für beide Ansätze ein Waschschritt.  
 
Darauffolgend wird im Schritt 3.3b beim Aviditätsansatz 3 Minuten mit Aviditätsreagenz-Lösung inkubiert, beim Vergleichsansatz 
mit Waschpuffer-Gebrauchsverdünnung. 
 
Anschließend werden die Schritte 3.4 bis 5.3 jeweils für beide Ansätze gleichermaßen wie gewohnt durchgeführt. 
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Tabelle 1: 

Aviditätsansatz Vergleichsansatz 
    

1. Belegen  
Testauswahl und Eintrag der Probendaten in den Belegungsplan 
der ViraChip® Software. 

1. Belegen  
Testauswahl und Eintrag der Probendaten in den Belegungsplan 
der ViraChip® Software. 

    
    

2. Bestücken 
Scannen der 2D-Barcodes auf den Etiketten des Test Kits und 
der Mikrotiterplatte, zur Übertragung der Chargennummern und 
der chargen-spezifischen Faktoren (lot specific factors). 

2. Bestücken 
Scannen der 2D-Barcodes auf den Etiketten des Test Kits und der 
Mikrotiterplatte, zur Übertragung der Chargennummern und der 
chargen-spezifischen Faktoren (lot specific factors). 

    
    

3. Prozessieren 3. Prozessieren 
 Alle Schritte der Prozessierung bei RT durchführen.  Alle Schritte der Prozessierung bei RT durchführen. 
    

 3.1 Vorbereitung 
- Die gemäß der Belegung definierte Anzahl an Kavitäten 
in den Halterahmen setzen.  
- Leere Positionen eines Riegels der Mikrotiterplatte im 
Halterahmen mit Leerkavitäten auffüllen. Die Riegel sind 
auf der Mikrotiterplatte mit 1-12 gekennzeichnet. 

 3.1 Vorbereitung 
- Die gemäß der Belegung definierte Anzahl an Kavitäten in 
den Halterahmen setzen.  
- Leere Positionen eines Riegels der Mikrotiterplatte im 
Halterahmen mit Leerkavitäten auffüllen. Die Riegel sind 
auf der Mikrotiterplatte mit 1-12 gekennzeichnet. 

      

 3.2 Vorinkubation 
- Je Kavität 300 µl Waschpuffer-Gebrauchsverdünnung 
zugeben. 
- 5 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

 3.2 Vorinkubation 
- Je Kavität 300 µl Waschpuffer-Gebrauchsverdünnung 
zugeben. 
- 5 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

      

 3.3 Seruminkubation 
- Gemäß dem Belegungsplan 100 µl verdünnte 
Patientenprobe bzw. 100 µl verdünntes Kontrollserum der 
entsprechenden Kavität zugeben. 
- 30 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

 3.3 Seruminkubation 
- Gemäß dem Belegungsplan 100 µl verdünnte 
Patientenprobe bzw. 100 µl verdünntes Kontrollserum der 
entsprechenden Kavität zugeben. 
- 30 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

      
 3.3a 1 x waschen 

- Je Kavität 300 µl Waschpuffer-Gebrauchsverdünnung 
zugeben. 
- 5 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

 3.3a 1 x waschen 
- Je Kavität 300 µl Waschpuffer-Gebrauchsverdünnung 
zugeben. 
- 5 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

      
 3.3b Zugabe von Aviditätsreagenz-Lösung: 

- Je Kavität 300 µl Aviditätsreagenz-Lösung zugeben. 
- exakt 3 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

 3.3b Zugabe von Waschpuffer-Gebrauchsverdünnung: 
- Je Kavität 300 µl Waschpuffer-Gebrauchsverdünnung 
zugeben. 
- exakt 3 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

      

 3.4 3 x waschen 
- Je Kavität 300 µl Waschpuffer-Gebrauchsverdünnung 
zugeben. 
- 5 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

 3.4 3 x waschen 
- Je Kavität 300 µl Waschpuffer-Gebrauchsverdünnung 
zugeben. 
- 5 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

      

 3.5 Konjugatinkubation 
- Je Kavität 100 µl Konjugatlösung zugeben. 
- 30 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

 3.5 Konjugatinkubation 
- Je Kavität 100 µl Konjugatlösung zugeben. 
- 30 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

      

 3.6 3 x waschen  
- Je Kavität 300 µl Waschpuffer-Gebrauchsverdünnung 
zugeben. 
- 5 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

 3.6 3 x waschen  
- Je Kavität 300 µl Waschpuffer-Gebrauchsverdünnung 
zugeben. 
- 5 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

      

 3.7 1 x waschen  
- Je Kavität 300 µl destilliertes oder deionisiertes Wasser 
zugeben.  
- 1 Minute bei RT inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

 3.7 1 x waschen  
- Je Kavität 300 µl destilliertes oder deionisiertes Wasser 
zugeben.  
- 1 Minute bei RT inkubieren. 
- Flüssigkeit absaugen. 

      

 3.8 Substratinkubation 
- Je Kavität 100 µl Chromogen/Substratlösung zugeben. 
- 15 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Stoppen: Flüssigkeit absaugen. 

 3.8 Substratinkubation 
- Je Kavität 100 µl Chromogen/Substratlösung zugeben. 
- 15 Minuten bei RT auf dem Schüttler inkubieren. 
- Stoppen: Flüssigkeit absaugen. 

      

 3.9 3 x waschen 
- Je Kavität 300 µl destilliertes oder deionisiertes Wasser 
zugeben.  
- Keine Zwischeninkubation. 
- Flüssigkeit absaugen. 

 3.9 3 x waschen 
- Je Kavität 300 µl destilliertes oder deionisiertes Wasser 
zugeben.  
- Keine Zwischeninkubation. 

- Flüssigkeit absaugen. 
      



L A B O R AT O R Y   D I A G N O S T I C S

Behringstraße 11  •  D-82152 Planegg  •  Germany  •  HRB 134 839  •  Tel.: +49 - (0) 89 - 89 93 36  •  Fax: +49 - (0) 89 - 859 99 49
E-Mail: viramed@viramed.de  •  www.viramed.de

VIRAMED BIOTECH AG  •

 
 
CMV ViraChip® IgG Test Kit  - 3 - 

2981_CMV_ViraChip®_IgG_Aviditätsbestimmung_AL_de  © Copyright Viramed Biotech AG März 2022 

Fortsetzung von Tabelle 1    

                                Aviditätsansatz                                                                   Vergleichsansatz 

 3.10 Kavitäten trocknen 
20 Minuten bei maximal 60% Luftfeuchtigkeit unter 
kontinuierlichem Luftstrom trocknen lassen. 

 3.10 Kavitäten trocknen 
20 Minuten bei maximal 60% Luftfeuchtigkeit unter 
kontinuierlichem Luftstrom trocknen lassen. 

      
      

4. Scannen 
ViraChip® Microarrays mit dem ViraChip® Scanner oder dem 
ViraChip® Reader messen. 

4. Scannen 
ViraChip® Microarrays mit dem ViraChip® Scanner oder dem 
ViraChip® Reader messen. 

    

5. Analysieren 5. Analysieren 
 5.1 Zuordnung der Antigen-Spottripletts und der 

Kontrollspots überprüfen (Technisch validieren) 
Jeder Spot wird aufgrund seiner Position von der 
ViraChip® Software automatisch dem entsprechenden 
Antigen-Spottriplett bzw. dem entsprechendem 
Kontrollspot zugeordnet. 
Die automatische Zuordnung muss visuell mit dem Muster 
überprüft werden. Zuordnungen, die nicht dem Muster 
entsprechen im Feld „QC“ auf „nicht gültig“ setzen. Die 
entsprechende Probe muss wiederholt werden. 

 5.1 Zuordnung der Antigen-Spottripletts und der 
Kontrollspots überprüfen (Technisch validieren) 
Jeder Spot wird aufgrund seiner Position von der ViraChip® 
Software automatisch dem entsprechenden Antigen-
Spottriplett bzw. dem entsprechendem Kontrollspot 
zugeordnet. 
Die automatische Zuordnung muss visuell mit dem Muster 
überprüft werden. Zuordnungen, die nicht dem 
dargestellten Muster entsprechen im Feld „QC“ auf „nicht 
gültig“ setzen. Die entsprechende Probe muss wiederholt 
werden. 

      

 5.2 Gültigkeitsprüfung 
Die Gültigkeitsprüfung wird von der ViraChip® Software 
automatisch durchgeführt. 

 5.2 Gültigkeitsprüfung 
Die Gültigkeitsprüfung wird von der ViraChip® Software 
automatisch durchgeführt. 

      

 5.3 Auswertung der ViraChip® Microarrays 
Die Bewertung der Patientenproben wird von der ViraChip® 
Software automatisch nach den im Folgenden definierten 
Auswertekriterien durchgeführt: 

 5.3 Auswertung der ViraChip® Microarrays 
Die Bewertung der Patientenproben wird von der ViraChip® 
Software automatisch nach den im Folgenden definierten 
Auswertekriterien durchgeführt: 
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Auswertung 
Die Aviditätsbestimmung mit dem CMV ViraChip® IgG Test Kit erfolgt über die ViraChip® Software. Dabei werden die Spottriplett-Intensitäten 
des Aviditätsansatzes durch die Spottriplett-Intensitäten des Vergleichsansatzes dividiert. Die daraus resultierenden Antigen-spezifischen 
Aviditätsindizes werden jeweils als AVI in Prozent angegeben. 

Für die Aviditätsbestimmung mit dem CMV ViraChip® IgG Test Kit ist Folgendes zu beachten: 

1. Der AVI wird nur für Proben bestimmt, die im Vergleichsansatz ein positives Ergebnis haben.  

2. Der AVI für die p150-1, p150-7, p150-XP1, p28, gB und IE1 Spottripletts wird nur dann bestimmt, wenn die entsprechenden Spottripletts 
im Vergleichsansatz einen Wert von jeweils ≥ 50 ViraChip®-Einheiten aufweisen. 

3. Der AVI für die p52 und p65 Spottripletts wird nicht bestimmt. 

4. Die Interpretation der Avidität ist als Symptom zu werten. Eine endgültige Diagnose sollte immer unter Wertung von Anamnese, Klinik und 
Labordaten durch medizinisches Fachpersonal erfolgen. 
 
 
 
Aviditätsindex (AVI) der Spottripletts in % Ergebnis Beurteilung 

Mind. ein Spottriplett mit 
AVI < 40% aus: 
p150-1, p150-7, p150-XP1, p28, gB 

CMV spezifische niedrig avide 
IgG Antikörper sind nachweisbar. 

Hinweis auf eine  
Primärinfektion. 

Mind. zwei Spottripletts mit 
AVI 40 - 60% aus: 
p150-1, p150-7, p150-XP1, p28, gB 

und  

IE1 Spottriplett mit  
AVI < 60%  

Mind. ein Spottriplett mit 
AVI 40 - 60% aus: 
p150-1, p150-7, p150-XP1, p28, gB 

CMV spezifische intermediär avide 
IgG Antikörper sind nachweisbar. 

IE1 Spottriplett mit  
AVI < 40% 

Alle anderen Konstellationen 
CMV spezifische hoch avide  

IgG Antikörper sind nachweisbar. 
Hinweis auf eine  

zurückliegende Infektion. 

 
Diagnostische Bedeutung von CMV Antikörpern 
1. IgG Antikörper sind bei einer Primärinfektion nach wenigen 
Wochen nachweisbar (3). Der Nachweis einer IgG Serokonversion 
gilt als Beweis einer Primärinfektion (5). Anti-gB IgG Antikörper sind 
frühestens etwa drei Monate nach Serokonversion nachweisbar (5). 
Bei zurückliegender, rekurrierender CMV-lnfektion werden meist 
sofort positive Anti-CMV gB IgG Antikörper nachgewiesen, jedoch 
zeigen ca. 18% der CMV Seropositiven bei länger zurückliegender 
Infektion keine anti-gB IgG-Reaktivität (1,5). 
2. IgM Antikörper treten etwa 2-3 Wochen nach einer 
Primärinfektion erstmals auf (3). Die Titer sinken in der Regel einige 
Wochen bis Monate nach Infektion ab, können jedoch bis zu 12 

Monaten persistieren (1,3,4,5). Spezifische CMV IgM Antikörper 
können sowohl bei Rekurrenz als auch bei Koinfektion mit Epstein-
Barr-Virus oder Parvovirus B19 und bei Autoimmunerkrankungen 
nachgewiesen werden (2,5). Der alleinige Nachweis von anti-CMV 
IgM-Antikörpern reicht daher nicht aus, um eine Primärinfektion zu 
bestätigen (1,5).  
3. Kreuzreaktionen mit CMV-Antigenen, insbesondere bei der 
Bestimmung von IgM Antikörpern, sind bei Infektionen mit Epstein-
Barr-Virus (5) oder Parvovirus B19 als auch bei 
Autoimmunerkrankungen (2,5) beschrieben. 

 

 
Leistungsdaten 
Sensitivität  

Zur Bestimmung der diagnostischen Sensitivität bezüglich der niedrigen Avidität wurden Seren von Patienten mit CMV Primärinfektion 
untersucht. Alle diese Proben waren CMV IgG-positiv, CMV IgM-positiv bzw. niedrig avide im Referenztest. 

Kollektiv 
CMV ViraChip® IgG 
niedrig avide, % (n) 

Positiv (n = 92) 75% (69) 
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Spezifität 

Zur Bestimmung der diagnostischen Spezifität bezüglich der hohen Avidität wurden Seren von Patienten mit CMV latenter Infektion untersucht. 
Alle diese Proben waren CMV IgG-positiv, CMV IgM-negativ bzw. hoch avide im Referenztest. 

 Kollektiv 
CMV ViraChip® IgG 
hoch avide, % (n) 

Negativ (n = 94) 93 % (87) 

 
 
Zur Bestimmung der diagnostischen Spezifität bezüglich der hohen Avidität wurden Seren von süddeutschen Blutspendern untersucht. Alle 
diese Proben waren CMV IgG-positiv und CMV IgM-negativ. 

 Kollektiv 
CMV ViraChip® IgG 
hoch avide, % (n) 

Negativ (n = 28) 86 % (24) 

 
Zur Bestimmung der Leistungsdaten wurde die ViraChip® Software 1.3.0 sowie der ViraChip® Scanner v1.0 und der ViraChip® Reader 
Rev.03 verwendet. 
 

Hinweise 
1. Serumproben für die Antikörper-Aviditätsbestimmung sollten möglichst frisch sein und nicht mehr als einmal eingefroren und wieder 

aufgetaut worden sein. Bei älteren Seren und mehrfach eingefrorenen Seren kann der Antikörpergehalt abfallen, so dass keine 
zuverlässige Aussage mehr möglich ist. 

2. Die Gebrauchsanweisungen des CMV ViraChip® IgG Test Kits beachten. 

 
Anforderungen an den Anwender 
1. Dieser Test ist nur in einem Fachlabor durchzuführen, das die 
entsprechende Laborausrüstung (z.B. nach GLP) und die ggf. 
erforderlichen behördlichen Genehmigungen zum Umgang mit den 
zu testenden Proben besitzt. 

2. Um ein exaktes Testergebnis zu erhalten, müssen die 
Gebrauchsanweisung und „Good Laboratory Practice (GLP)“ 
eingehalten werden. 
3. Dieser Test ist nur von Fachpersonal durchzuführen, das 
bezüglich des Testverfahrens geschult wurde. 
 

Lagerung und Haltbarkeit der Reagenzien 
1. ViraChip® Microarrays: Verschlossen in der Originalverpackung 
bei 2-8°C haltbar bis zum Verfallsdatum. 
2. Waschpuffer-Konzentrat, 10-fach: Bei 2-8°C haltbar bis zum 
Verfallsdatum. 
3. Waschpuffer-Gebrauchsverdünnung: Bei 2-8°C ca. 2 Wochen 
haltbar. Bei längerer Aufbewahrung kann die Gebrauchs-
verdünnung aliquotiert bei -20°C eingefroren werden. 
4. Probenpuffer: Bei 2-8°C haltbar bis zum Verfallsdatum.  
5. Konjugatlösung: Bei 2-8°C haltbar bis zum Verfallsdatum. 

6. Chromogen/Substratlösung: Bei 2-8°C haltbar bis zum 
Verfallsdatum. Vor Lichteinfall schützen! 
7. Nach erstmaligem Öffnen der Reagenzien und Kitkomponenten 
wird bei sachgerechter Anwendung („Good Laboratory Practice“) 
und Einhaltung der auf dem Etikett angegebenen Lagerungs-
bedingungen in der Originalverpackung die Haltbarkeit in der Regel 
bis zum angegebenen Verfallsdatum beibehalten. 
 

 
Vorsichtsmaßnahmen / Sicherheitsvorkehrungen 
1. Alle humanen Serumkomponenten wurden auf HCV-, HIV1,2-
Antikörper und HBs-Antigen untersucht und für negativ befunden. 
Dennoch sollten alle humanen Kitkomponenten, ebenso wie die 
Patientenproben, als potentiell infektiös betrachtet und mit 
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen verwendet werden. Bei 
Arbeiten mit potentiell gefährlichen oder infektiösen Materialien sind 
die entsprechenden nationalen / internationalen Gesetze, Verord-
nungen und Vorschriften zu beachten. Dies gilt ebenfalls für die 
Lagerung und Entsorgung der verwendeten Chemikalien und 
Reagenzien. 
2. Die Schutzmaßnahmen für das Arbeiten mit Gefahr- und Bio-
stoffen sind gemäß den aktuell gültigen länderspezifischen 
Richtlinien für Laboratorien zu beachten. Maßnahmen sind unter 
anderem: 
− Nicht mit dem Mund pipettieren. 
− Einweg-Handschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
− Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen. 

3. Die Berührung von Haut und Schleimhäuten mit Chromogen / 
Substratlösung vermeiden. Bei Berührung mit Haut und Augen 
sofort mit viel Wasser nachwaschen. 
4. Proben und alle möglicherweise kontaminierten Materialien sowie 
flüssige infektiöse Abfälle sind gemäß allgemein anerkannter Labor-
richtlinien zu dekontaminieren, z.B. durch ein mindestens 20-
minütiges Autoklavieren bei 121°C. Zur Entsorgung flüssiger Abfälle 
können diese z.B. mit Natriumhypochlorit in einem 
Volumenverhältnis gemischt werden, so dass das Endgemisch 1% 
Natriumhypochlorit enthält. Zur vollständigen Desinfektion 30 
Minuten einwirken lassen. 
5. Angaben über mögliche Gefahren, Erste-Hilfe-Maßnahmen, 
Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung von größeren 
Mengen, Handhabung und Lagerung, persönliche 
Schutzausrüstung, Hinweise zur Entsorgung sowie Angaben zur 
Toxikologie sind in den Sicherheitsdatenblättern dokumentiert. 
6. Der Eintritt von Staub und anderen Verschmutzungen in die 
Kavitäten der MTP ist zu vermeiden, da daraus ungültige 
Ergebnisse resultieren können. 
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Gewinnung, Handhabung und Lagerung der Patientenprobe 
1. Der CMV ViraChip® IgG Test Kit  ist mit humanem Serum als 
Probenmaterial durchzuführen. 
2. Die Probengewinnung sollte durch medizinisches Fachpersonal 
nach den geltenden Standards aus Vollblut erfolgen (17). 
3. Proben, die mit Hitze vorbehandelt wurden, hämolytisch, ikterisch 
oder lipämisch sind, können zu ungültigen Ergebnissen führen. 
4. Proben dürfen nicht mikrobiell kontaminiert sein. 
5. In der Regel können unverdünnte Proben bis zu 5 Tage bei 2-8°C 
aufbewahrt werden. Für eine Lagerung bis zu 24 Monaten sind die 
Proben in Aliquots bei mindestens -20°C einzufrieren. 

6. Vor Beginn der Testdurchführung sollten die Proben auf 
Raumtemperatur gebracht werden. Proben nach dem Auftauen 
vorsichtig mischen und bei Bedarf sichtbare Partikel durch 
Zentrifugation entfernen. 
7. Ein wiederholtes Einfrieren und Auftauen der Proben ist zu 
vermeiden 
 

 

Einschränkungen des Untersuchungsverfahrens 
1. Ein positives Testergebnis der jeweiligen Patientenprobe ist als 
Symptom zu werten. Eine endgültige Diagnose sollte immer unter 
Wertung von Anamnese, Klinik und Labordaten durch 
medizinisches Fachpersonal erfolgen (16). 
2. Ein negatives Testergebnis schließt einen Erregerkontakt bzw. 
eine Infektion nicht aus. 
3. Der Nachweis von spezifischen Antikörpern kann bei 
Untersuchungen mit verschiedenen Testen bzw. mit verschiedenen 
Herstellern aufgrund von unterschiedlichen Sensitivitäten, Spezifi-
täten und Testmethoden zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. 

4. Bei Immunsuppression gilt eine eingeschränkte Beurteilbarkeit 
(16). 
5. Medikamente und Immunglobulingaben können unspezifische 
Antikörperreaktionen hervorrufen (16). 
6. In vitro-Diagnostika dürfen nicht über das angegebene Verfalls-
datum hinaus verwendet werden, da zuverlässige Ergebnisse dann 
nicht mehr gewährleistet sind. 
7. Präzises Befolgen der Arbeitsvorschrift ist essentiell für exakte 
Testergebnisse. Ungenügendes Durchführen der Waschschritte 
kann falsche Ergebnisse verursachen. 

 
Hinweise zu Geräten und Software 
1. Bei automatisierter Durchführung müssen für den jeweiligen 
Prozessortyp von Viramed Biotech AG validierte Arbeitsschritte 
programmiert und verwendet werden. 
2. Bei Verwendung von prozessorspezifischen Verbrauchsmateria-
lien sind die entsprechenden Konfigurationen nach Hersteller-
angaben von Viramed Biotech AG freizugeben. 
3. Die von Viramed Biotech AG bereitgestellte Geräte- und 
Softwarekonfiguration darf nicht verändert werden. Jegliche 
Änderung kann falsche Ergebnisse verursachen. 

4. Es ist ausschließlich gerätespezifische Software zu verwenden. 
Änderungen an Konfigurationsdateien dürfen nur von Viramed 
Biotech AG durchgeführt werden. 
5. Als Messgeräte sind nur von Viramed Biotech AG zugelassene 
Systeme zu verwenden. 
6. Die Auswertung der ViraChip® Microarrays erfolgt ausschließlich 
über die ViraChip® Software. Eine manuelle/visuelle Auswertung ist 
nicht möglich. 
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