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Liver ViraChip® IgG Test Kit c €

Gebrauchsanweisung

Microarray auf Basis eines Enzym-Immunoassays zum qualitativen Nachweis von IgG Autoantikdrpern gegen spezifische Leber Antigene in
humanem Serum im Rahmen der Autoimmundiagnostik.

Der Liver ViraChip® IgG Test Kit verwendet folgende aufgereinigte Leber-spezifische Antigene: M2-Mitochondrienkomplex (AMA-M2),
Kernprotein 100 kD (sp100), Glykoprotein 210 kD (gp210), Leber-Zytosol Antigen Typ1 (LC1), Leber-Nieren-Mikrosomen (LKM-1) und
l6sliches Leberantigen (SLA).

Der Liver ViraChip® IgG Test Kit ist nach der Richtlinie 98/79/EG hergestellt.

Testprinzip

Am Boden jeder Kavitat einer 96 well Standard-Mikrotiterplatte (MTP) befindet sich eine Nitrozellulose-Membran auf der Antigene als
Analytspots fixiert sind (Microarray). Wahrend der Seruminkubation binden Leber-spezifische Antikdrper im Patientenserum an die fixierten
Antigene auf dem Microarray. Wahrend der Konjugatinkubation bindet das Konjugat an den Antigen-Antikdrper-Komplex. Nach Zugabe der
Chromogen / Substratldsung setzt die an den Konjugat-Antikdrper gebundene Alkalische Phosphatase das Chromogen / Substrat um und
farbt damit den Antigen-Antikdrper-Komplex auf dem Microarray lila bis schwarz an. Nach der Seruminkubation, der Konjugatinkubation und
der Chromogen / Substratinkubation erfolgt jeweils ein Waschschritt zur Entfernung ungebundener Antikérper und Reagenzien.

Jeder Microarray beinhaltet neben den Analytspots folgende Kontrollspots: Serumkontrollen, Konjugatkontrollen, Kalibratorkontrollen
und eine Negativkontrolle. Die Analytspots dienen dem Nachweis von Antikdrpern gegen die Leber-spezifischen Antigene AMA-M2, sp100,
gp210, LC1, LKM-1 und SLA.

Zur eindeutigen Kennzeichnung sind die Kavitaten farblich kodiert: Dazu ist der Liver ViraChip® IgG durch einen grauen Vollkreis auf dem
Kavitatenrand markiert.

Best.-Nr.: V-LICGOK

PackungsgroRe: 1 MTP a 96 einzelbrechbaren Kavitidten

Probenmaterial: 10 pl Serum

Testdauer: ca. 130 Minuten

Kitinhalt

1 MTP a 96 Kavitaten Liver ViraChip® IgG Antigen Coated Wells (Prod.-Nr.: V-LICGAC)
Einzelbrechbare Kavitdten mit ViraChip® Microarrays, gebrauchsfertig

12 ml ViraChip® AP-Anti-Human IgG Conjugate (Best.-Nr.: V-UVCGKI)

Anti-human IgG Konjugatlésung fiir ViraChip® Teste, aus Ziege,
mit boviner alkalischer Phosphatase, gebrauchsfertig
100 mi ViraChip®/ ViraStripe® / ViraBlot® Diluent / Wash Buffer (Best.-Nr.: V-UVNUWP)
Waschpuffer-Konzentrat fiir ViraChip® Teste, mit Detergenzien und Salzen
zum Verhindern unspezifischer Bindungen, 10-fach

12 mi ViraChip® Chromogen / Substrate Solution (Best.-Nr.: V-UVCUCS)
Chromogen / Substratlésung fiir ViraChip® Teste, mit BCIP / NBT, gebrauchsfertig
50 ml ViraChip® Sample Buffer (Best.-Nr.: V-UVCUPP)

Probenpuffer fiir ViraChip® Teste, mit Milchpulver, Detergenzien und Salzen
zum Verhindern unspezifischer Bindungen, gebrauchsfertig

Optional erhaltlich

1 MTP-Riegel a 8 Kavitaten Liver ViraChip® IgG Antigen Coated Wells (8) (Best.-Nr.: V-LICGRT)
Einzelbrechbare Kavitaten mit ViraChip® Microarrays, gebrauchsfertig

330 pl Liver ViraChip® IgG Positive Control (Best.-Nr.: V-LICGPK)
1gG positives Kontrollserum, human, gebrauchsfertig

330 pl Liver ViraChip® IgG Negative Control (Best.-Nr.: V-LICGNK)

19G negatives Kontrollserum, human, gebrauchsfertig

Zusatzlich geforderte Ausriistung

1. ViraChip Software® zum Vorbereiten, Durchfiihren und Auswerten des Testlaufes, ab v1.3.0-1960 (Best.-Nr.: V-VCNUPR)
2. 2D-Barcode Scanner zum Lesen der DataMatrix-Codes
3. Mikrotiterplatte zum Auffilllen angefangener Riegel der Mikrotiterplatte im Halterahmen (Best.-Nr.: V-UVNMTP)

mit 96 Leerkavitaten
4. Orbitalschiittler (750 rom)  zur Durchmischung von Proben und Reagenzien wahrend der Prozessierung
oder Linearschiittler (20 Hz)
5. ViraChip® Scanner zur Digitalisierung / Messung entwickelter ViraChip® Teste, ab ViraChip® (Best.-Nr.: V-UVCSCA)
oder ViraChip® Reader Scanner v1.0 bzw. ViraChip® Reader Rev.01 (Best.-Nr.: V-UVCCAM)
6. Optional: Ventilator/ Liifter ~ zur schnelleren Trocknung der entwickelten Mikrotiterplatten

Vorbereiten der Reagenzien und der Patientenproben

Alle Reagenzien und die verpackte Mikrotiterplatte vor Gebrauch auf Raumtemperatur (RT: 20-
23°C) bringen. Alle Reagenzien vor Gebrauch gut durchmischen.

Waschpuffer- Waschpuffer-Konzentrat 1:10 in destilliertem oder deionisiertem Wasser (H20) verdinnen, z.B.: 100 ml
Gebrauchsverdiinnung: Waschpuffer-Konzentrat + 900 ml H20

Probenpuffer: Gebrauchsfertig

Konjugatlésung: Gebrauchsfertig

Chromogen / Substratlosung:  Gebrauchsfertig

MTP-Kavitéiten: Die Mikrotiterplatte (MTP) vorsichtig aus der Verpackung entnehmen und die bendtigte Anzahl an

Kavitaten in einen leeren Mikrotiterplattenrahmen stecken (Vorbereiten und Durchfiihren des Testlaufes,
Punkt 3). Nach Entnahme aus der Verpackung Kavitaten sofort verwenden. Nicht bendtigte Kavitaten
sofort wieder in die Originalverpackung zuriickgeben, dicht verschlieRen und bei 2-8°C lagern.
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Patientenproben: Die Patientenproben werden in einer 1:76 Verdlinnung eingesetzt, z.B. 10 pl Patientenprobe + 750 pl
Probenpuffer. Von der verdiinnten Probe werden bei der Prozessierung 100 pl benétigt.
Kontrollen: Bei Bedarf wird das positive und das negative Kontrollserum in einer 1:16 Verdinnung eingesetzt, z.B.:

10 pl Kontrollserum + 150 upl Probenpuffer. Von der verdinnten Kontrolle werden bei der
Prozessierung 100 pl eingesetzt.

Aufbau des Liver ViraChip® IgG Microarrays

Antigene:

Jedes Leber-spezifische Antigen, AMA-M2, sp100, gp210, LC1, LKM-1 und SLA, ist drei Mal in identischer Konzentration als Spottriplett
aufgetragen.

Kontrollen:

Jede ViraChip® Kavitat enthalt folgende integrierten Kontrollen:
Zwei Serumkontrollen (sc), eine Negativkontrolle (nc), zwei IgG Konjugatkontrollen (ccG) und sechs Kalibratorkontrollen (cal).
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Abbildung 1: Abbildung einer Kavitat aus der Mikrotiterplatte mit dem Liver ViraChip® IgG Microarray (vergroRert). Anordnung der
Spottripletts fir Antigene und der Spots fir integrierte Kontrollen.

Nomenklatur und Beschreibung der Liver Antigene aus der Literatur

Antigen: Bemerkungen:

AMA-M2 (70 kD) M2-Mitochondrien-Komplex

sp100 (100 kD) Kernprotein 100kD

gp210 (210 kD) Glykoprotein 210 kD

LC1 (60 kD) Leber-Zytosol Antigen Typ1

LKM-1 (56 kD) Leber-Nieren-Mikrosomen

SLA (52 kD) Lésliches Leberantigen

2890_Liver_ViraChip_lgG_2.0_GA_de_RevB © Copyright VIRAMED Biotech AG Januar 2024 0122/0835

VIRAMED BIOTECH AG - Behringstrale 11 « D-82152 Planegg « Germany * HRB 134 839 « Tel.: +49 - (0) 89 - 89 93 36 « Fax: +49 - (0) 89 - 859 99 49
E-Mail: viramed@viramed.de « www.viramed.de




b
vifQ

Liver ViraChip® IgG Test Kit

Vorbereiten und Durchfiihren des Testlaufes

LABORATORY - DIAGNOSTICS

Bei automatisierter Prozessierung kénnen sich Inkubationszeiten, Volumina und die Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte von der im
Folgenden aufgefiihrten Arbeitsvorschrift unterscheiden. Eine detaillierte Schritt-flir-Schritt Anleitung fiir die verwendete Automationslésung
sowie eine Anleitung fir die Benutzung der ViraChip® Software wird bei der Einrichtung der Geréte und Schulung durch die Viramed Biotech
AG zur Verfligung gestellt. Siehe auch Abschnitt ,Hinweise zu Geraten und Software".

1. Belegen
Testauswahl und Eintrag der Probendaten in den Belegungs-
plan der ViraChip® Software.

2. Bestiicken
Scannen der 2D-Barcodes auf den Etiketten des Test Kits und
der Mikrotiterplatte, zur Ubertragung der Chargennummern und
der chargen-spezifischen Faktoren (lot specific factors).

3. Prozessieren
Alle Schritte der Prozessierung bei RT durchfiihren.

3.1 Vorbereitung

- Die gemaf der Belegung definierte Anzahl an Kavitaten
in den Halterahmen setzen.

- Leere Positionen eines Riegels der Mikrotiterplatte im
Halterahmen mit Leerkavitaten auffiillen. Die Riegel sind

auf der Mikrotiterplatte mit 1-12 gekennzeichnet.

3.2 Vorinkubation

- Je Kavitat 300 yl Waschpuffer-Gebrauchsverdiinnung zu-\
geben.

- 5 Minuten bei RT auf dem Schiittler inkubieren.

- Flissigkeit absaugen.

3.3 Seruminkubation

- Gemal dem Belegungsplan 100 pl verdiinnte
Patientenprobe bzw. 100 pl verdiinntes Kontrollserum der
entsprechenden Kavitéat zugeben.

- 30 Minuten bei RT auf dem Schiittler inkubieren.

- Flussigkeit absaugen.

3.4 3 xwaschen

- Je Kavitat 300 pl Waschpuffer-Gebrauchsverdiinnung zu-
geben.

- 5 Minuten bei RT auf dem Schiittler inkubieren.

- Flussigkeit absaugen.

3.5 Konjugatinkubation

- Je Kavitat 100 pl Konjugatlésung zugeben.
- 30 Minuten bei RT auf dem Schiittler inkubieren.
- Flussigkeit absaugen.

3.6 3 xwaschen

- Je Kavitat 300 pl Waschpuffer-Gebrauchsverdiinnung zu-
geben.

- 5 Minuten bei RT auf dem Schiittler inkubieren.

- Flussigkeit absaugen.

3.7 1 xwaschen

- Je Kavitat 300 pl destilliertes oder deionisiertes Wasser
zugeben.

- 1 Minute bei RT inkubieren.

- Flussigkeit absaugen.

3.8 Substratinkubation
- Je Kavitat 100 ul Chromogen / Substratldsung zugeben.
- 15 Minuten bei RT auf dem Schiittler inkubieren.

- Stoppen: Fliissigkeit absaugen.

3.9 3 xwaschen
- Je Kavitat 300 pl destilliertes oder deionisiertes Wasser
zugeben.

- Keine Zwischeninkubation. /
- Flissigkeit absaugen.

3.10 Kavitaten trocknen
20 Minuten bei maximal 60% Luftfeuchtigkeit unter
kontinuierlichem Luftstrom trocknen lassen.

4. Scannen
ViraChip® Microarrays mit dem ViraChip® Scanner oder dem
ViraChip® Reader messen.
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Darauf achten, dass beim Brechen der keine

Kunststoffpartikel in die Kavitaten fallen.

Riegel

Absaugnadeln so einstellen bzw. Pipetten so verwenden, dass
die Kavitatenbdden nicht beschadigt werden.

Die Kavitdtenbdden missen wahrend der Inkubationsschritte
vollstdndig mit Flissigkeit bedeckt sein.

Wahrend der Inkubations- und  Waschschritte einen
Orbitalschittler, einstellbar auf eine Frequenz von ca. 750 rpm,
oder einen Linearschdttler, einstellbar auf eine Frequenz von ca.
20 Hz, verwenden.

Bei héherer Luftfeuchtigkeit kann sich die Trockenzeit verlangern.
Alternativ 12 Stunden lichtgeschiitzt bei RT trocknen lassen.

Messungen der ViraChip® Microarrays sind innerhalb von 24
Stunden nach Prozessierung durchzufiihren (Mikrotiterplatte
lichtgeschutzt aufbewahren). Die genaue Durchfiihrung bitte dem
Geréate-Handbuch entnehmen.
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5. Analysieren
5.1 Zuordnung der Antigen-Spottripletts und der
Kontrollspots iiberpriifen (Technisch validieren)

Jeder Spot wird aufgrund seiner Position von der ViraChip®
Software automatisch dem entsprechenden Antigen-
Spottriplett bzw. dem entsprechendem Kontrollspot
zugeordnet.

Die automatische Zuordnung muss visuell mit dem Muster
entsprechend Abb. 1 Uberprift werden. Zuordnungen, die
nicht dem dargestellten Muster entsprechen im Feld ,QC*
auf ,nicht glltig“ setzen. Die entsprechende Probe muss
wiederholt werden.

5.2 Giiltigkeitspriifung

Die Gliltigkeitsprifung wird von der ViraChip® Software
automatisch durchgefiihrt.

5.3 Auswertung der ViraChip®Microarrays

Die Bewertung der Patientenproben wird von der ViraChip®
Software automatisch nach den im Folgenden definierten
Auswertekriterien durchgefihrt:

Auswertekriterien

LABORATORY - DIAGNOSTICS

Ein ViraChip® Microarray ist gliltig, wenn folgende Kontrollspots

die in der ViraChip® Software hinterlegten Kriterien erfiillen:

- Serumkontrollen (sc) Uber Grenzwert

- Konjugatkontrollen IgG (ccG) tber Grenzwert
Die Konjugatkontrollen 1IgG missen starker reagieren als die
Kontrollen der anderen Konjugatklassen.

- Kalibratorkontrollen (cal) iber Grenzwert

- Negativkontrolle (nc) unter Grenzwert

Falls eines der genannten Kriterien nicht erflllt ist, wird der
ViraChip® Microarray als ,nicht giiltig® klassifiziert. Nicht giiltige
ViraChip® Microarrays dlrfen nicht ausgewertet werden und
mussen wiederholt werden.

Die ViraChip® Einheiten jedes Spottripletts werden unter
Bertcksichtigung der chargen-spezifischen Faktoren relativ zu
den Kalibratorkontrollen durch die ViraChip® Software berechnet.

ViraChip®-Einheiten der Ergebnis Beurteilung

Spottripletts

g/lindest_ens ei_n®SpE)ttrip_|ett _ IgG-spezifische Autoantikérper sind gegen das jeweilige Antigen
2 100 ViraChip®-Einheiten aus: Positiv nachweisbar: AMA-M2, sp100, gp210, LC1, LKM-1, SLA.
AMA-M2, sp100, gp210, LC1, Hinweis auf eine Autoimmunerkrankung, die mit dem/den
LKM-1, SLA nachweisbaren Leber Autoantikorper(n) assoziiert ist.

Kein Spottriplett Negativ Keine oder nur geringe Mengen an IgG-spezifischen
2100 ViraChip®-Einheiten 9 Autoantikrpern gegen Leber Antigene nachweisbar.

Diagnostische Bedeutung von Leber Autoantikorper

1. AMA-M2: Ca. 90% der PBC Patienten bilden Autoantikérper
gegen M2-PDH (3). Die AMA-M2 (70 kD) Autoantikérper gegen E2
Untereinheit des Pyruvatdehydrogenase Komplexes (PDH) gehdren
zu den anti-mitochondrialen Autoantikérpern des M2 Typs und sind
hochspezifisch fir primare bilidre Cholangitis (7,2,1).

2. sp100: Bei ca. 30% der Patienten mit Primar bilidrer Cholangitis
kénnen Autoantikérper gegen sp100 nachgewiesen werden (8,4).
Die Spezifitat fur PBC liegt bei etwa 97%. Der Nachweis von
Autoantikdrpern gegen sp100 ist besonders hilfreich bei Patienten
mit PBC-Verdacht welche keine anti-mitochondrialen Antikérper
(AMA) aufweisen (ca. 48%). Bei SLE und beim Sjoégren Syndrom
werden selten sp100-Antikdrper gefunden (10 bzw. 2% der Falle)
(4).

3. gp210 Die Bildung von Autoantikdrpern gegen gp210 wurden
nahezu ausschliellich bei Patienten mit PBC beschrieben (10% -
40%). Sie kénnen auch bei PBC-Patienten ohne anti-mitochondriale
Antikérper vorkommen (bis zu 45 % der anti-Mitochondrien
Antikdrper negativen Patienten) (8,4).

4. LC1 Ca. 59% der Patienten mit AIH Typ 2 bilden LC1
Autoantikérper  (5). Die Autoantikdrper sind gegen den
Enzymkomplex Formiminotransferase-Cyclodeaminase gerichtet.
Diese Autoantikdrper sind mit der chronischen autoimmunen
Hepatitis Typ 2 assoziiert.

5. LKM-1 Bei 100% der Patienten mit AIH Typ 2 sind Autoantikdrper
gegen LKM-1 nachweisbar (8). Die LKM-1 Autoantikrper reagieren
mit dem Cytochrom P-450 Komplex und sind hochspezifisch fur
autoimmune Hepatitis Typ 2 (7,2,1). AIH Typ 2 kommt bevorzugt bei
Kindern, insbesondere Madchen, vor und zeigt bei diesen haufig
einen rasch fortschreitenden Krankheitsverlauf (7,2). Bei
erwachsenen Patienten, die positiv fir LKM-1 Autoantikorper sind,
sind haufig auch Hepatitis C Virus Antikérper nachweisbar (8).

6. SLA Bei ca. 25-30% der Patienten finden sich SLA
Autoantikdrper mit autoimmuner Hepatitis Typ 1 und sind bei diesen
Patienten haufig die einzigen nachweisbaren Autoantikdrper (8,6).
Die SLA Autoantikérper sind hochspezifisch fir autoimmune
Hepatitis Typ 1 (AIH Typ 1) (7,2,1,10). AIH Typ 1 kommt bevorzugt
bei Frauen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren vor (7).

Leistungsdaten
Diagnostische Sensitivitat und Spezifitat
Antigen: . ) . ® Antigen: : . L ®
AMA-M2 Liver ViraStripe® IgG sp100 Liver ViraStripe® IgG
_ Liver Positiv Negativ _ Liver Positiv Negativ
ViraChip® IgG ViraChip® IgG
Positiv 59 9 Positiv 25 2
Negativ 0 256 Negativ 1 296
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Sensitivitat Spezifitat Sensitivitat Spezifitat
=100% =97% =96% =99%

Tabelle 1: 324 Seren, davon 182 Routineseren und 142 gesunde
Blutspender wurden mit dem Liver ViraChip® IgG im Vergleich

zum Liver ViraStripe®
Autoantikdrper gegen AMA-M2 untersucht.

IgG auf das Vorhandensein von

Tabelle 2: 324 Seren, davon 182 Routineseren und 142 gesunde
Blutspender wurden mit dem Liver ViraChip® IgG im Vergleich
IgG auf das Vorhandensein von
Autoantikdrper gegen sp100 untersucht.

zum Liver ViraStripe®

Antigen: : . L ® Antigen: : . L ®
gp210 Liver ViraStripe®IgG LC1 Liver ViraStripe® IgG
~ Liver Positiv Negativ ~ Liver Positiv Negativ
ViraChip® IgG ViraChip® IgG
Positiv 21 0 Positiv 4 3
Negativ 0 303 Negativ 0 317
Sensitivitat Spezifitat Sensitivitat Spezifitat
=100% =100% =100% =99%

Tabelle 3: 324 Seren, davon 182 Routineseren und 142 gesunde
Blutspender wurden mit dem Liver ViraChip® 1gG im Vergleich
zum Liver ViraStripe® IgG auf das Vorhandensein von
Autoantikérper gegen gp210 untersucht.

Tabelle 4: 324 Seren, davon 182 Routineseren und 142 gesunde
Blutspender wurden mit dem Liver ViraChip® IgG im Vergleich
zum Liver ViraStripe® IgG auf das Vorhandensein von
Autoantikérper gegen LC1 untersucht.

Antigen: . . e Antigen: . . e
LKM-1 Liver ViraStripe® 1gG SLA Liver ViraStripe® IgG
~ Liver Positiv Negativ ~ Liver Positiv Negativ
ViraChip® IgG ViraChip® IgG
Positiv 21 3 Positiv 5 2
Negativ 1 299 Negativ 1 316
Sensitivitat Spezifitat Sensitivitat Spezifitat
=95% =99% =83% =99%

Tabelle 5: 324 Seren, davon 182 Routineseren und 142 gesunde
Blutspender wurden mit dem Liver ViraChip® IgG im Vergleich
zum Liver ViraStripe® IgG auf das Vorhandensein von
Autoantikérper gegen LKM-1 untersucht.

Anforderungen an den Anwender

1.Dieser Test ist nur in einem Fachlabor durchzufiihren, das die
entsprechende Laborausristung (z.B. nach ,Good Laboratory
Practice, GLP) und die ggf. erforderlichen behdrdlichen
Genehmigungen zum Umgang mit den zu testenden Proben
besitzt.

Lagerung und Haltbarkeit der Reagenzien

1.ViraChip® Microarrays: Verschlossen in der Originalverpackung
bei 2-8°C haltbar bis zum Verfallsdatum.
2.Waschpuffer-Konzentrat, 10-fach: Bei 2-8°C haltbar bis zum
Verfallsdatum.

3. Waschpuffer-Gebrauchsverdiinnung: Bei 2-8°C ca. 2 Wochen
haltbar. Bei langerer Aufbewahrung kann die Gebrauchs-
verdiinnung aliquotiert bei -20°C eingefroren werden.
4.Probenpuffer: Bei 2-8°C haltbar bis zum Verfallsdatum.
5.Konjugatlosung: Bei 2-8°C haltbar bis zum Verfallsdatum.

VorsichtsmaBnahmen / Sicherheitsvorkehrungen

1.Alle humanen Serumkomponenten wurden auf HCV-, HIV1,2-
Antikdrper und HBs-Antigen untersucht und fir negativ befunden.
Dennoch sollten alle humanen Kitkomponenten, ebenso wie die
Patientenproben, als potentiell infektids betrachtet und mit
entsprechenden VorsichtsmalRnahmen verwendet werden. Bei
Arbeiten mit potentiell geféhrlichen oder infektidsen Materialien sind
die entsprechenden nationalen / internationalen Gesetze, Verord-
nungen und Vorschriften zu beachten. Dies gilt ebenfalls fir die
Lagerung und Entsorgung der verwendeten Chemikalien und
Reagenzien.

2. Die Schutzmafinahmen fur das Arbeiten mit Gefahr- und Bio-
stoffen sind gemaR den aktuell giltigen landerspezifischen
Richtlinien fir Laboratorien zu beachten. MaRnahmen sind unter
anderem:

— Nicht mit dem Mund pipettieren.

— Einweg-Handschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

— Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen.
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Tabelle 6: 324 Seren, davon 182 Routineseren und 142 gesunde
Blutspender wurden mit dem Liver ViraChip® IgG im Vergleich zum
Liver ViraStripe® IgG auf das Vorhandensein von Autoantikérper
gegen SLA untersucht.

2.Um ein exaktes Testergebnis zu erhalten, missen die
Gebrauchsanweisung und GLP eingehalten werden.

3.Dieser Test ist nur von Fachpersonal durchzufiihren, das
bezlglich des Testverfahrens geschult wurde.

6.Chromogen/Substratiosung: Bei 2-8°C haltbar bis zum
Verfallsdatum. Vor Lichteinfall schitzen!

7.Nach erstmaligem Offnen der Reagenzien und Kitkomponenten
wird bei sachgerechter Anwendung (,Good Laboratory Practice®)
und Einhaltung der auf dem Etikett angegebenen Lagerungs-
bedingungen in der Originalverpackung die Haltbarkeit in der Regel
bis zum angegebenen Verfallsdatum beibehalten.

3.Die Berlihrung von Haut und Schleimhauten mit Chromogen /
Substratldsung vermeiden. Bei Berlihrung mit Haut und Augen
sofort mit viel Wasser nachwaschen.

4.Proben und alle mdglicherweise kontaminierten Materialien sowie
flussige infektiose Abfalle sind gemaR allgemein anerkannter Labor-
richtlinien zu dekontaminieren, z.B. durch ein mindestens 20-
minutiges Autoklavieren bei 121°C. Zur Entsorgung fliissiger Abfélle
kénnen diese z.B. mit Natriumhypochlorit in  einem
Volumenverhaltnis gemischt werden, so dass das Endgemisch 1%
Natriumhypochlorit enthalt. Zur vollstdndigen Desinfektion 30
Minuten einwirken lassen.

5.Angaben Uber mdogliche Gefahren, Erste-Hilfe-MalRnahmen,
MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung von groReren
Mengen, Handhabung und Lagerung, personliche
Schutzausristung, Hinweise zur Entsorgung sowie Angaben zur
Toxikologie sind in den Sicherheitsdatenblattern dokumentiert.

© Copyright VIRAMED Biotech AG Januar 2024 0122/0835

VIRAMED BIOTECH AG - BehringstraRe 11 < D-82152 Planegg * Germany ¢ HRB 134 839 - Tel.: +49 - (0) 89 - 89 93 36 - Fax: +49 - (0) 89 - 859 99 49




b
vifQ

Liver ViraChip® IgG Test Kit

6.Der Eintritt von Staub und anderen Verschmutzungen in die
Kavitdten der MTP ist zu vermeiden, da daraus ungliltige
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Ergebnisse resultieren kénnen.

Gewinnung, Handhabung und Lagerung der Patientenprobe

1.Der Liver ViraChip® IgG Test Kit ist mit humanem Serum als
Probenmaterial durchzufiihren.

2.Die Probengewinnung sollte durch medizinisches Fachpersonal
nach den geltenden Standards aus Vollblut erfolgen (9).

3.Proben, die mit Hitze vorbehandelt wurden, hamolytisch, ikterisch
oder lipamisch sind, kdnnen zu ungltigen Ergebnissen flihren.
4.Proben durfen nicht mikrobiell kontaminiert sein.

5.1n der Regel kdnnen unverdiinnte Proben bis zu 5 Tage bei 2-8°C
aufbewahrt werden. Fir eine Lagerung bis zu 24 Monaten sind die
Proben in Aliquots bei mindestens -20°C einzufrieren.

Einschrankungen des Untersuchungsverfahrens

1.Ein positives Testergebnis der jeweiligen Patientenprobe ist als
Symptom zu werten. Interpretation und Beurteilung von
Testergebnissen dirfen nur durch medizinisches Fachpersonal
unter Wertung aller relevanten Daten erfolgen (8).

2.Ein negatives Testergebnis schlielt einen Erregerkontakt bzw.
eine Infektion nicht aus.

3.Der Nachweis von spezifischen Antikérpern kann bei
Untersuchungen mit verschiedenen Testen bzw. mit verschiedenen
Herstellern aufgrund von unterschiedlichen Sensitivitaten, Spezifi-
taten und Testmethoden zu unterschiedlichen Ergebnissen fiihren.
4.Bei Immunsuppression gilt eine eingeschrankte Beurteilbarkeit

().

Hinweise zu Gerédten und Software

1.Bei automatisierter Durchfiihrung missen fir den jeweiligen
Prozessortyp von Viramed Biotech AG validierte Arbeitsschritte
programmiert und verwendet werden.

2.Bei Verwendung von prozessorspezifischen Verbrauchsmateria-
lien sind die entsprechenden Konfigurationen nach Hersteller-
angaben von Viramed Biotech AG freizugeben.

3.Die von Viramed Biotech AG bereitgestellte Gerate- und
Softwarekonfiguration darf nicht veréandert werden. Jegliche
Anderung kann falsche Ergebnisse verursachen.

Literatur

6.Vor Beginn der Testdurchfiihrung sollten die Proben auf
Raumtemperatur gebracht werden. Proben nach dem Auftauen
vorsichtig mischen und bei Bedarf sichtbare Partikel durch
Zentrifugation entfernen.

7.Ein wiederholtes Einfrieren und Auftauen der Proben ist zu
vermeiden.

5.Medikamente und Immunglobulingaben kdénnen unspezifische
Antikdrperreaktionen hervorrufen (8).

6./n vitro-Diagnostika durfen nicht Uber das angegebene Verfalls-
datum hinaus verwendet werden, da zuverlassige Ergebnisse dann
nicht mehr gewahrleistet sind.

7.Prazises Befolgen der Arbeitsvorschrift ist essentiell fir exakte
Testergebnisse. Ungeniigendes Durchfihren der Waschschritte
kann falsche Ergebnisse verursachen.

8.Der Ansatz von Poolproben, bei denen mehrere Seren
gemeinsam untersucht werden, ist unzulassig, da bei derartigen
Ansatzen die Testsensitivitdt und -spezifitat beeintrachtigt werden
kénnen.

4.Es ist ausschlieRlich geratespezifische Software zu verwenden.
Anderungen an Konfigurationsdateien diiffen nur von Viramed
Biotech AG durchgefiihrt werden.

5.Als Messgerate sind nur von Viramed Biotech AG zugelassene
Systeme zu verwenden.

6.Die Auswertung der ViraChip® Microarrays erfolgt ausschlieRlich
liber die ViraChip® Software. Eine manuelle/visuelle Auswertung ist
nicht maoglich.
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